
Reduktor o2 - tlen med. - PRZEGLĄD REDUKTORA TLENU MEDYCZNEGO

Cena brutto: 179.00 PLN

Cena netto: 145.53 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: https://centrumstrazaka.pl/produkt/reduktor-o2-tlen-med-przeglad-
reduktora-tlenu-medycznego/

Przegląd Reduktora Tlenu Medycznego O₂ – Kevisport |
Profesjonalny Serwis Sprzętu Medycznego

Przegląd Reduktora Tlenu Medycznego O₂ to kompleksowa usługa serwisowa,
zapewniająca pełną sprawność i bezpieczeństwo działania urządzeń stosowanych w terapii
tlenowej. Regularne przeglądy są kluczowe dla zapewnienia nieprzerwanego i bezpiecznego
dostarczania tlenu pacjentom w placówkach medycznych, karetkach oraz podczas



tlenoterapii domowej.

Zakres przeglądu reduktora O₂:

✅  Diagnostyka techniczna: sprawdzenie działania wszystkich elementów reduktora

✅  Kontrola szczelności: testy pod ciśnieniem w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności

✅  Weryfikacja ustawień ciśnienia: kalibracja i regulacja ciśnienia wyjściowego

✅  Ocena stanu mechanicznego: sprawdzenie zużycia zaworów, membran i uszczelek

✅  Czyszczenie i konserwacja: usunięcie zanieczyszczeń oraz zabezpieczenie elementów
przed korozją

✅  Wystawienie protokołu przeglądu: dokumentacja techniczna potwierdzająca wykonanie
serwisu

Specyfikacja usługi:

✅  Czas realizacji: standardowo 3–5 dni roboczych

✅  Obsługiwane modele: wszystkie standardowe reduktory tlenu medycznego dostępne na
rynku

✅  Zakres obsługi: szpitale, przychodnie, karetki, placówki opieki długoterminowej,
użytkownicy indywidualni

✅  Paszport techniczny: aktualizacja dokumentacji po wykonanym przeglądzie

✅  Serwis Kevisport: certyfikowany, zgodny z obowiązującymi normami medycznymi

 Dlaczego regularny przegląd reduktora O₂ jest ważny?

✅  Zapewnia bezpieczeństwo pacjentów poprzez eliminację ryzyka awarii

✅  Wydłuża żywotność urządzenia i ogranicza koszty napraw

✅  Gwarantuje zgodność z normami prawnymi i medycznymi (np. ISO, regulacje sanitarno-



epidemiologiczne)

✅  Pozwala na bezproblemowe przejście audytów i kontroli w placówkach medycznych


